
警告 死亡や重傷を負う可能性があります。

この度は弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
お守りいただく内容を次に区分しています。

軽傷を負うことや財産の損害が
発生する可能性があります。注意

警告

●UV光は人の目には見えないため、殺菌用UV-LED光源が発光しているかどうかを、直接目で確認しないで

   ください。

●人や動物の目や皮膚に直接当てないでください。

●植物にUV光を長時間あてると、枯れる恐れがあります。

●子どもの使用は避けてください。また、幼児や子どもの手の届かないところで保管してください。

●使用時は毛布などの厚い布を上から被せないでください。

●製品を絶対に水の中に入れないでください。

●濡れた手で製品に触れないでください。

●殺菌用UV-LED光源部のレンズが割れた場合は、すぐに使用を中止してください。

●電熱器や暖房器具の近くでは使用しないでください。

●製品の近くで、可燃性ガスや引火性物質などを使用したり、保管しないでください。

●使用後は、必ず安全な場所に保管してください。

●直射日光のあたる場所で保管しないでください。

●製品の分解、修理、改造をしないでください。

注意

●製品に強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。故障の原因になります。

●充電が完了した場合は、充電用USBケーブルを殺菌器本体側充電用USB接続部から抜いてください。

●製品に殺虫剤や可燃性スプレーを吹きかけないでください。

●衣服や布などにUV光を長時間あてると、変色する恐れがあります。

●製品に水が入らないように注意してください。

●殺菌用UV-LED光源部のレンズが汚れている場合は、きれいな乾いた布で拭いてからご使用ください。 

●指定された殺菌以外の目的による使用時に発生した事故については、当社は責任を負いません。　　　　　　

取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

本取扱説明書は、すぐに確認できる場所に保管してください。

本取扱説明書には製品保証書が含まれています。

充電について

注意
殺菌中に殺菌器本体を持ち上げたり移動させると、安全のため殺菌を
中止する場合があります。

注意

殺菌器本体および保管台の汚れをふき取る際は、有機溶剤（シンナーなど）、アル

コール、漂白剤（塩素系含む）および研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。

●　製品を初めて開封した際は、かならず充電してからご使用ください。
●　防水機能はついていません。直接水の中に入れたり、製品内部に水が

　入らないように注意してください。
●　製品内部に水が入った場合は電源を切り、十分に乾燥させてから作動

　させるかお問い合わせください。
●　充電する際は、付属のUSBケーブルでパソコン等のUSBポートと殺菌器

本体を接続してください。コンセントから充電する場合は、USB充電用AC
アダプター（スマートフォン用 等）を用意しご使用ください。

●　殺菌器本体は平坦な場所へ設置してください。
●　高温・多湿、水のかかる場所には設置しないでください。
●　油や可燃性ガスを使用したり、漏れる恐れのある場所に設置しない

  でください。

注意

紫外線は人の目には見えません。

光が見えなくても製品作動中は殺菌用UV-LED光源を直視したり、本

体内側を覗き込むことは絶対にしないでください。

製品出荷時は十分な充電ができていません。必ず充電してからご使用ください。

充電開始時は電源ボタンが赤く点灯し、充電完了時には緑に点灯します。
充電完了後はUSBケーブルを抜いて、ご使用ください。充電しながらのご使用は

できません。

1. 充電完了を確認後、殺菌器本体を保管台から外してください。

2. 殺菌したいものを用意し、殺菌したい面を殺菌用UV-LED光源側に向けて、

　 保管台の中へ設置してください。

3. 殺菌器本体を保管台へふたをするように戻してください。

4. 殺菌器本体の電源ボタンをタッチするとLEDランプが点灯し、殺菌が始まりま

　 す。

5. 殺菌開始後、一定時間（約40分間）を過ぎると自動的に殺菌を停止します。

6. 殺菌を中止する場合は、電源ボタンを再度タッチすることで、LEDランプが

　 消灯し、殺菌を中止します。

※バッテリー残量が不足している場合、LEDランプが数回点滅して殺菌を中止

　　します。LEDランプが点滅したり、点灯しない場合は充電してください。

※1回の充電で約20回の使用が可能です。（1日1回40分間使用した場合）

保証期限

販売店名

LEDピュア SS1

CPDSV1WHJ

お客様名

保証規定
1. 本取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従い正常にお使いいただいている状態で、保証期間内

　  に故障した場合には、無料修理または製品交換をいたします。

2. 保証期間内においても次の場合には有料となります。

　- 使用上の誤りや改造、不当な修理により故障および損傷した場合。

　- お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷した場合。

　- 火災・地震・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧・定格外の

     使用電源（電圧・周波数）などその他に外部に原因がある場合。

　- お客様のご使用環境や保管・管理方法に原因がある場合。（例：屋外や軒先での使用）

　- 本書のご提示がない場合。

　- 本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。

　- 消耗部品の交換。

　- 修理、交換、返品などのため製品を直接メーカーへ送付した場合は、送料などはお客様のご負担となります。

3. 製品の保証期間内においても、弊社が定める補修交換部品の保有期間を過ぎた場合、または部品を手配

　 できない場合は、修理対応をお引き受けできない場合がございます。

●やわらかく乾いた布で拭いてください。

●汚れがひどい場合は、若干の水分を含んだ布で拭いてください。

お問い合わせ先

〒771-0360　徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島115-7

ナイトライド・セミコンダクター株式会社

サービスセンター

受付時間（月曜～金曜　9:00～17：00　年末年始除く）

088-683-7752

お買い上げ日から1年間

6. 殺菌用UV-LED光源

殺菌器本体裏側

6

電源ボタンにタッチしても作動しないなど、問題が発生した場合は下記内容を
ご確認ください。
（問題が解決することがございます。）
下記項目を確認しても問題が解決しない場合は、お問い合せください。

こんなとき

LEDランプが点滅して
殺菌が開始されない。

確認してください

バッテリー残量

殺菌用UV-LED光源
レンズの汚れ

対処方法

充電ができているか確認し
てください。

やわらかく乾いた布で拭い
てください。

※製品改良のため一部仕様が変更になる場合がございます。
※充電を繰り返すことでバッテリーの性能が低下し、フル充電時の作動時間は短くなります。

LEDピュア　SS1

CPDSV1WHJ

充電用USBケーブル(DC5V 1A～2A)

0.3W

140mm×120mm

0.25kg

バッテリー

製品名

モデル

充電器

消費電力

サイズ

重量

電源

こんなときは

LEDランプが点滅して
殺菌が開始されない。

電源ボタンにタッチし
ても反応がない。

確認してください

殺菌器本体の設置場
所および設置方法

バッテリー残量

対処方法

光感知センサーが作動し
ている恐れがあります。
殺菌器本体の向きや設置
場所の明るさを確認してく
ださい。

充電ができているか確認し
てください。

交換部品、オプション品やその他ナイトライド製品については弊社サイトでご確認ください。　

https://ledpure.jp/ナイトライドLEDピュア

※本製品にUSB充電用ACアダプターは
　 付属していません。


